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Hippokrates, der Begründer der modernen Medizin, beschrieb schon vor vielen Jahrhunderten: findet 

man eine Temperaturdifferenz auf der Haut, steckt wahrscheinlich eine pathologische Veränderung 

dahinter. Er bestrich die Haut seiner Patienten mit einer dünnen Schicht Lehm, um zu untersuchen, an 
welchen Hautarealen dieser zuerst trocknete.   

 
 

 

Wie interpretieren wir Unterschiede in der Hauttemperatur? 
 

Infrarot-Screening oder Medizinische Thermographie basiert auf der Messung der Temperatur der 
Hautoberfläche. Die Hauttemperatur ist abhängig von der Blutzirkulation in den unteren 

Hautschichten. Der Blutfluss wird durch das Nervensystem und lokale Faktoren gesteuert. 

Deshalb ist es nicht möglich, durch Infrarot-Screening den Zustand eines inneren Organs zu 
“sehen”, es können allerdings pathologische Prozesse wie Tumoren, Entzündungen oder 

Gewebeschäden gefunden werden, da sich diese auf die zugeordneten Hautareale auswirken. Die 
eigentlichen Störungen führen zu vaskulären Veränderungen und Nervenreaktionen, die als 

entsprechende Wärmemuster (Thermogramme) durch das Infrarot-Screening bildlich dargestellt 
werden können.1 

 

 
  

 

 

 

 

Thermogramm eines Patienten mit Hypothyroidismus 
und entzündeter Carotis. 

 Thermogramm eines Patienten mit klinisch gesicherter  
Herzerkrankung. 

 
 
 

Infrarot-Screening kann weit gefächert eingesetzt werden, sowohl in der primären als auch in der 

sekundären gesundheitlichen Versorgung. Durch Infrarot Screening ist der Erstuntersucher besser 

und schneller in der Lage, die Schwere der Beschwerden und der Situation seines Patienten zu 

beurteilen, während der hinzugezogene Spezialist ein tiefer gehendes Verständnis für die zu 

Grunde liegenden Prozesse in seinem medizinischen Spezialgebiet erlangen kann.    

 

http://tidsskriftet.no/article/2138701/#reference-1


Geschichte des Infrarot-Screenings / der Medizinischen Thermographie  

 

Die ersten technischen thermographischen Experimente datieren von 1957. Den Spuren von  
Hippokrates folgend wurde bestätigt, dass die Hauttemperatur eines oberflächlichen Tumors höher 

ist als die Temperatur der umliegenden Gewebe.2 

 
Frühe Studien wurden in der Weise durchgeführt, dass bestimmte Hautareale zuerst abgekühlt 

wurden, danach wurden kontinuierlich Aufnahmen der Erwärmungsphase erstellt. Das Abkühlen 
geschah mit kaltem Wasser oder mit einem Ventilator. Diese Untersuchungstechnik wird als 

Dynamische Infrarot Thermographie bezeichnet. Sie basiert auf dem Raynaud-Phänomen, wonach 

die Erwärmung eines zuvor gekühlten Hautareals bei nicht gesunden Personen länger dauert und 
andere, charakteristische Verteilungsmuster zeigt als man es bei gesunden Personen beobachten 

kann.3 
 

Wegen der Arbeit mit niedrigen Auflösungen und sehr begrenzter Temperaturempfindlichkeiten 
war es für die medizinische Thermographie schwer, von der konventionellen Medizin (Evidenz 

basierte Medizin) akzeptiert zu werden. Dank der rapiden technischen Weiterentwicklung der 

Infrarot-Kameras und der (Anatomie-) Software erkennen jedoch mehr und mehr Ärzte weltweit, 
dass Infrarot-Screening eine exzellente Ergänzung zu ihren bereits vorhandenen konventionellen 

Untersuchungsmethoden darstellt.   
 

In vielen Bereichen der Medizin kann Infrarot-Screening wertvolle diagnostische Informationen 

liefern; die Rheumatologie, die Dermatologie, die Orthopädie und die Kreislauferkrankungen sind 
nur einige Beispiele.4, 5 Auch bei Brandwunden6, Frost- und Kälteverletzungen7 und Krebs8 sind die 

Ergebnisse sehr interessant. Prä-operativ, im Besonderen in der Transplantations- und in der 
plastischen Chirurgie, wird die medizinische Thermographie bereits mit Erfolg klinisch 

eingesetzt.9,10,11 
 

Inzwischen konnte die Forschung in mehreren Ländern zeigen, dass sich die anfänglichen Defizite 

des Verfahrens, speziell die Sensitivität und Spezifität bei der Krebsdiagnostik betreffend,  
signifikant verbessert haben.12, 13 

 
Ausgiebige Forschungen im letzten Jahrzehnt führten dazu, dass diese Technologie sowohl in der 

Human- als auch im Bereich der Veterinärmedizin vermehrt wahrgenommen wird. 14, 15 Die 

technologischen Weiterentwicklungen starteten einen Trend hin zu validen und verlässlichen 
Kriterien für die Interpretation der medizinischen Thermogramme durch entsprechend gut 

ausgebildete Ärzte und führten somit zu genaueren diagnostisch verwertbaren Ergebnissen.1, 16 
 

  
 

Thermogramme mit TotalVision© Anatomie-Software 

 
 

Energetic Health Systems bringen eine einzigartige, patentierte Anatomie-Software und high-

quality Infrarot-Screening-Kameras auf den Markt. Sie stellen ebenfalls eine sehr umfassende und 
spezifische Ausbildung zur medizinischen Thermographie zur Verfügung, verbunden mit dem 

Zugang zu einem globalen Netzwerk, das das Wissen und die Erfahrung von Universitäten und 
Ärzten enthält, welche die Systeme bereits anwenden.  

Mehr Informationen finden Sie auf www.infraredscreening.com im Internet.  
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Warum ist Thermographie anders?  

 

"Eine Unze Prävention ist ein Pfund Heilung wert", Benjamin Franklin 

Natürlicherweise integrieren wir Menschen neue Informationen, indem wir sie mit unserem 
bisherigen Wissen und Überzeugungen in Beziehung setzen. Da die Thermographie eindeutig dazu 

gedacht ist, dynamische physiologische Veränderungen am Körper zu beobachten, ist sie ein 
beeindruckendes Screening-Werkzeug. Wir wissen alle, dass der Gigant unter den akzeptierten 

Untersuchungsmethoden das Röntgen-Verfahren ist. Deshalb besteht ganz normal eine Tendenz, 
das Infrarot-Screening mit dem Röntgen zu vergleichen. Doch, obwohl es sich bei beiden um 

Untersuchungsmethoden handelt, besitzen sie keinerlei Gemeinsamkeiten.   

 
Es gibt drei grundlegende Unterschiede:   

 
1. Die medizinische Thermographie ist hoch sensitiv, aber weniger spezifisch, während Röntgen 

wenig sensitiv, dafür mehr spezifisch ist. 

2. Die medizinische Thermographie hat ihre größten Stärken bei der Beobachtung dynamischer 
physiologischer Veränderungen, im Gegensatz dazu betrachtet das Röntgen anatomische 

Manifestationen, meistens in fortgeschrittenen Stadien.  
3. Die medizinische Thermographie beobachtet die Körperoberfläche non-invasiv, während 

Röntgen eine invasive und gefährliche Form von Strahlung nutzt, um bestimmte Bedingungen 
innerhalb des Körpers zu darzustellen.  

 

Eine Metapher könnte den Unterschied zwischen beiden so beschreiben: als Unterschied zwischen 
“Was MACHST du GERADE?” und “Was HAST du GEMACHT?”  

 
Infrarot-Screening oder Medizinische Thermographie ist so sensitiv, dass kleinste dynamische 

Temperaturunterschiede (0.05°C) auf der Hautoberfläche erfasst werden. Die Haut ist der zentrale 

Kommunikationsmittelpunkt für das Netzwerk der Verknüpfungen aller Körpersysteme miteinander. 
Die Haut enthält die Informationen und das Infrarot Screening erzählt uns genau, was gerade 

passiert.   
Infrarot Screening ist so sensitiv, dass es die Frage: “Was MACHST du GERADE?” beantworten 

kann. Es zeigt uns den Ort der Aktivitäten an, welcher für einen frühen Befund einen hohen Nutzen 

darstellt, ist aber für eine definitive Diagnose nicht spezifisch genug.  Die Thermographie 
ermöglicht es dann, uns von einem engeren Fokus bei der weiteren Diagnostik leiten zu lassen. 

Wenn wir Wellness oder Prävention als Ziel verfolgen, ist dies wertvoll und von Vorteil. 
 

Eine Röntgenuntersuchung ist bei weitem nicht sensitiv genug, um dynamische physiologische 
Veränderungen zu erfassen und beantwortet daher im Allgemeinen besser unsere Frage: „Was 

HAST du GEMACHT?“ Das Röntgengerät deckt die letzte Manifestation einer Krankheit auf, einen 

Zustand, welcher schon das Management von Krankheit erfordert. Die Spezifität ist sehr hoch, aber 
aus Sicht der Prävention so nicht wünschenswert.   

 
Darüber hinaus hat sich Infrarot-Screening als die bessere Methode zur Beobachtung und zum 

Monitoring des Heilverlaufes erwiesen. 
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